Detalhe Equipamento 


Nomenclatura Item 
Bomba de Infusão de Seringa 10452 
Sinônimos 


Bomba de Seringa, Bomba Infusão 


Classificação 


Médico Assistencial 


Definição e Aplicação 


Bomba de infusão para uso em unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes pediátricos e adultos. 


A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis. 


Ver Especificação Sugerida 1 A 


Preço Sugerido 


R$ 9.059,00 


Bomba de infusão microprocessada, que aceite seringa de qualquer marca. Deve permitir seringas com capacidade de, no mínimo, 10, 20, 50ml. Deve garantir doses de infusão de 0,1 
a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: KVO ajustável com no mínimo vazão : 0,1 ml/h, bolus 
programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. 
Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 
minutos. Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário. 


Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas A 


Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o): 
Utilização de seringas com diversas capacidades (ex: de 20, 30,50 e 100 ml); Garantia de 
doses de 0,3 a 99,9 ml/h; Existência de sistema anti-bolus pós-oclusão; Possuir controle 
dos seguintes parâmetros: Vazão mínima (0,3 ml/h) e Bolus; Funcionamento com bateria 
interna recarregável, pilha e/ou rede elétrica; Possuir os seguintes alarmes audiovisuais: 
Oclusão; Fim de curso; Bateria fraca; Falha de programação; Alimentação elétrica: 
110/220 V - 60 Hz.Acessórios básicos: Cabo de alimentação (2P + T) conforme ABNT, 
com no mínimo 1,5m, caso necessário. 


Ambientes v 


Programa Estratégico / Componente v 
Empresa Participante do PROCOT Página na Internet Telefone 
BBRAUN http://www. bbraun.com.br (21)26023360 
CSE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. http://www.cseonline.com.br (47)33291602 
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. http://www.fresenius-kabi.com.br (11)25041400 
MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. http:/www.mindray.com/pt/index.html (11)36721443 
TERUMO BCT http://https://www.terumobct.com/ (11)28992600 


O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As 
empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da 
Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de 
homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. 


Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br 


